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Аннотация. Статья посвящена разработке методов интеллектуального анализа
и интерпретации медицинских термометрических данных, предназначенных для диаг-
ностики заболеваний молочных желез.
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Введение. Методы прикладной статистики и искусственного интеллекта успешно приме-
няются для решения задач медицинской диагностики, мониторинга и прогнозирования. Для реше-
ния задачи медицинской диагностики традиционно разрабатываются два класса систем, разли-
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чающиеся методами, которые положены в их основу. Один класс составляют системы, базирую-
щиеся на статистических моделях – их основой служат математические алгоритмы, занимаю-
щиеся поиском частичного соответствия между симптомами очередного пациента и симптома-
ми наблюдавшихся ранее пациентов, диагнозы которых известны (см.: [1–4; 11]).

В основе систем второго класса лежат знания экспертов. В них алгоритмы оперируют ин-
формацией о пациенте и знаниями о заболеваниях, представленными в форме, в той или иной
степени приближенной к представлениям врачей (и описанных экспертами-врачами), что дости-
гается за счет явного или неявного использования онтологий медицинской диагностики (см.: [5;
7]). В таких системах чаще встречаются подсистемы доверия, компоненты объяснения, способ-
ные дать врачу результаты анализа данных пациента.

Цель исследования – выявить влияние физиологических особенностей организма и усло-
вий проведения измерений на термометрические данные и исследовать взаимосвязи некоторых
диагностических признаков.

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: найти некото-
рые характеристики выборочного распределения, соответствующие характеристикам предпола-
гаемого теоретического распределения, выявить различия и, исходя из полученного результата,
сделать вывод о согласии теоретического распределения с выборочными данными.

Материалы и методы исследования. В результате проведенных исследований была сфор-
мирована обучающая выборка, которая включает в себя информацию о 598 молочных железах паци-
енток. Для определения минимального объема выборки (n) традиционно используется формула:

,σ= 2

22


tn

где  – предельная ошибка выборки [иначе называемая – точность оценки исследуемых показателей (при-
знаков)]; 2 – дисперсия генеральной совокупности (или выборочной совокупности) и коэффициент t, зави-
сящий от уровня надежности.

Уровень надежности традиционно берется равным 0,95 и соответствующее t = 1,96 (опреде-
ляется по таблицам). По имеющимся базам данных дисперсия (2) значений температур при
измерениях РТМ- и ИК- датчиками в различных точках молочной железы в группах здоровых и
больных пациентов колеблется от 0,49 до 2,95. Поэтому, положим 2 = 2,95 –максимальное значе-
ние дисперсии. В качестве  возьмем точность измерения температуры внутренних тканей, то
есть  = 0,2. Подставляя указанные значения в формулу, получим
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Таким образом, имеющая объем выборка (598 молочных желез) является вполне доста-
точной для проведения исследований и анализа полученных данных.

Было решено разделить всю выборку на два контрольных класса: здоровые (122 молочных желез)
и молочные железы больных пациенток (476 молочных желез). Класс молочных желез больных паци-
ентов делится в свою очередь на несколько подгрупп, таких как «Норма-2», «Больные», «Группа риска».

Таким образом, были получены четыре характерные группы:
– «здоровые» – температурные данные здоровых молочных желез здоровых пациенток

(122 молочных желез);
– «норма-2» – температурные данные здоровых молочных желез больных пациенток (124 мо-

лочных желез);
– «больные» – температурные данные больных молочных желез с наличием рака различ-

ных стадий (140 молочных желез);
– «группа риска» – температурные данные молочных желез с наличием различных наруше-

ний молочной железы, другими словами, предопухолевое заболевание (212 молочных желез).
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Структура обучающей выборки представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структура обучающей выборки

Все женщины были обследованы с использованием радиотермометрического компь-
ютеризированного комплекса РТМ-01-РЭС (ООО «Фирма РЭС»), принцип действия кото-
рого основан на измерении собственного электромагнитного излучения тканей в микровол-
новом диапазоне (глубинная температура – РТМ) и инфракрасном диапазоне (температура
кожи – ИК). При этом мощность данного излучения пропорциональна температуре тканей.
Пациентки во время обследования находились в положении лежа. Обследование начина-
лось с измерения температур в контрольных точках. Первая точка (Т1), в центре грудной
клетки сразу под и между молочными железами, – важная точка, температура в которой
должна быть выше или равна средней температуре по обеим молочным железам, если в
молочных железах нет патологических изменений. Вторая контрольная точка (Т2) – непос-
редственно под мечевидным отростком. Антенна-аппликатор устанавливается на соответ-
ствующую точку на поверхности тела плотно, не допуская зазора между кожей и плоско-
стью аппликатора. Точки для обследования на поверхности молочной железы выбирались
так, чтобы «просмотреть» всю область молочной железы и в каждом конкретном случае
выбирались в соответствии с индивидуальным строением молочной железы. Программой
обследования предусмотрено, что температурный датчик устанавливается в средней час-
ти исследуемого квадранта молочной железы. Если молочная железа большого размера
(более 30 см в диаметре), можно провести две или три серии измерений и выбрать наибо-
лее информативную серию [8]. На рисунке 2 показана схема обзорного исследования мо-
лочной железы.

Рис. 2. Схема обзорного исследования молочной железы
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Все женщины перед термометрическим обследованием прошли УЗ-обследование и мам-
мографию. Для подтверждения диагноза злокачественного образования проводилось гистологи-
ческое исследование.

В основе исследования связи между признаками лежат статистические методы. Результа-
ты наблюдений можно оценить наиболее полно, если их распределение является нормальным.
От того, в каком виде рассматривается величина, характеризующая различие эмпирического и
теоретического распределений, зависит и метод дальнейшего исследования. Для исследования
соответствия эмпирического и теоретического распределения имеется несколько критериев со-
гласия: Пирсона, Колмогорова, Смирнова и др.

Для проверки выборочных распределений на принадлежность к нормальному распределе-
нию были использованы как приближенный метод проверки гипотезы о нормальном распределе-
нии, основанный на вычислении выборочных коэффициентов асимметрии и эксцесса, так и более
точный метод проверки согласованности – критерий согласия Пирсона. Если данные не соответ-
ствуют нормальному распределению, то на следующем этапе, для изучения взаимосвязи диагно-
стических признаков, которые описаны функциональными зависимостями от температур молоч-
ной железы и температур в контрольных точках, и аксилярной области, целесообразно применять
ранговые методы корреляции, в частности, вычисление коэффициента корреляции Спирмена.

Отметим, что данная работа является естественным продолжением исследований, представ-
ленных в трудах (см.: [4; 5; 7]). Опишем основные методы исследования, представленные в статье.

1. Приближенный метод проверки нормальности распределения

Приближенными значениями коэффициента асимметрии 1 и коэффициента эксцесса 2 вы-
борки являются значения, найденные по следующим формулам [6]:
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где n – число элементов каждой исследуемой группы; xi – значение выборки. В качестве допустимых границ
отклонения приближенных значений от нуля обычно используют средние квадратические отклонения, вы-
числяемые по формулам:
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где n – число элементов каждой исследуемой группы.



ISSN 2222-8896. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 1, Мат. Физ. 2015. № 4 (29) 39

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

Таким образом, если найденное значение 1 принадлежит интервалу (-ас; ас), то можно считать,
что теоретическая величина 1 = 0; если найденное значение 2 принадлежит интервалу (-эк;
эк), то можно считать, что теоретическая величина 2 = 0. Равенство нулю коэффициентов асим-
метрии и эксцесса 1 и 2 подтверждает справедливость гипотезы о нормальном распределении
случайной величины, а отличие от нуля 1, 2 – высказанную гипотезу опровергает.

2. Критерий Пирсона

Хи-квадрат-критерий – универсальный метод проверки согласия результатов эксперимента
и используемой статистической модели.

Критерий согласия Пирсона вычисляется по следующей формуле (см.: [6; 9]):

,χ)( 2

1

2
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где n – число элементов каждой группы в обучающей выборке.

Таким образом, получаем: n = 122 («здоровые»); n = 124 («норма-2»); n = 140 («больные»); n = 212
(«группа риска»); k – число интервалов разбиения выборки; mi – число значений выборки, попавших в
i-й интервал; pi – теоретическая вероятность попадания значения случайной величины в i-й интервал.

Число интервалов находится по формуле Стерджесса:

k = [1 + 3,32 · ln(n)], (9)
где n – число элементов каждой исследуемой группы.

Величина 2 имеет распределение 2 с k-3 степенями свободы. Значение 2 сравнивается с
критическими значениями, и на основании этого делается заключение о вероятности события.

3. Ранговая корреляция Спирмена

В основе данного метода лежит вычисление коэффициентов ранговой корреляции Спирмена
B по формуле (см.: [2; 8]):

,1ρ
1

2



n

i
iB d (10)

где di = xi – yi, а xi и yi(i = 1, 2, ..., n) – ранги исходных объектов, записанные по исследуемым признакам.

Ранг – это порядковый номер, присваиваемый каждому опытному значению (варианту) ком-
понент x и y (по отдельности) в упорядоченном ряду.

Коэффициент корреляции Спирмена позволяет определить, существует ли между двумя пе-
ременными зависимость, выражаемая монотонной функцией (то есть при росте одной перемен-
ной увеличивается и вторая, и наоборот).

В каждой группе пациенток для всех исследуемых функций [6] были найдены описанным
выше методом коэффициенты ранговой корреляции Спирмена в паре с каждым результатом до-
полнительного измерения (Т1, Т2, t9). После этого была исследована значимость полученных
коэффициентов ранговой корреляции Спирмена. Для выбора гипотезы использовался статисти-
ческий критерий уровня  = 0,05 (p = 1 – ) со статистикой вида:
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имеющей распределение Стьюдента с n-2 степенями свободы. Тогда

,2
ρ1

ρ
2набл 


 nT

B

B
(12)

где B – коэффициент ранговой корреляции Спирмена; n – число элементов выборки.

Поскольку само значение  нам ни о чем не говорит, необходимо посмотреть насколько это
значение несет случайный или неслучайный характер, то есть исследовать значимость получен-
ных коэффициентов ранговой корреляции Спирмена. Для этого используем сравнение со значени-
ями критических точек распределения Стьюдента tкр и делаем вывод в соответствии со следую-
щим правилом: если |Тнабл| < tкр, то считаем, что гипотеза  = 0 ПРИНЯТА, то есть нет зависимо-
сти; если |Тнабл| > tкр, то считаем, что гипотеза  = 0 ОТКЛОНЕНА, то есть принимается гипоте-
за   0 или между данными есть линейная зависимость.

4. Результаты и их обсуждение

После проверки полученных измерений радиотермометрического обследования при помо-
щи приближенного метода проверки гипотезы получили результаты, из которых был сделан вы-
вод о том, что в половине случаев температурные данные в рамках отдельной исследуемой
группы не согласуются с нормальным распределением.

Для уточнения выборочных распределений на принадлежность к нормальному распределе-
нию был использован более точный метод, основанный на вычислении статистики 2, называе-
мый – критерий Пирсона.

Таблица 1
Соответствие данных нормальному распределению в группе «Здоровые»

Диапазон измерения – РТМ (левая молочная железа) Диапазон измерения – ИК (левая молочная железа) 
№ точки χ2 Вероятность события χ2 Вероятность события 

0 7,33 0,06 2,73 0,44 
1 2,85 0,42 5,44 0,14 
2 6,67 0,08 2,18 0,54 
3 4,87 0,18 2,37 0,50 
4 2,47 0,48 6,08 0,11 
5 8,09 0,04 1,36 0,71 
6 4,42 0,22 1,35 0,72 
7 2,15 0,54 5,63 0,13 
8 2,27 0,52 6,25 0,10 
9 3,32 0,34 1,85 0,60 
Диапазон измерения – РТМ (правая молочная железа) Диапазон измерения – ИК (правая молочная железа) 

№ точки χ2 Вероятность события χ2 
 

Вероятность события 

0 5,08 0,17 1,88 0,60 
1 3,15 0,37 1,76 0,62 
2 5,53 0,14 1,30 0,73 
3 1,44 0,70 8,31 0,04 
4 3,64 0,30 2,33 0,51 
5 0,87 0,83 7,79 0,05 
6 7,25 0,06 1,38 0,71 
7 6,85 0,08 5,93 0,11 
8 11,46 0,01 1,97 0,58 
9 3,39 0,33 1,06 0,79 

Диапазон измерения – РТМ Диапазон измерения – ИК 
Т1 7,36 0,06 5,86 0,12 
Т2 1,95 0,58 4,25 0,24 
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что в большинстве случа-
ев данные во всех исследуемых группах нельзя отнести к нормальному распределению. Анало-
гичная картина получена и для других исследуемых групп.

В силу отсутствия нормального распределения у большинства выборочных данных, для
изучения взаимосвязи диагностических признаков целесообразно применять ранговые методы
корреляции, в частности, вычисление коэффициента корреляции Спирмена.

Таблица 2
Взаимосвязи диагностических признаков

Датчик Параметр Коэффициенты корреляции в точках измерения температур 
 Датчик Коэффициент корреляции rB |Tнабл |  

 t9, РТМ – t9, ИК 

T1 
РТМ -0,23 -2,55 отклонена 
ИК -0,59 -7,97 отклонена 

T2 
РТМ -0,06 -0,70 принята 
ИК -0,47 -5,87 отклонена 

t9 РТМ -0,22 -2,47 отклонена 
ИК -0,74 -12,17 отклонена 

РТМ max ti – min ti 
i = 1,8          i = 1,8 

T1 РТМ -0,29 -3,38 отклонена 
T2 РТМ -0,34 -3,96 отклонена 
t9 РТМ -0,35 -4,11 отклонена 

РТМ 
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1

2
ср.)(

i
i tt  

T1 РТМ -0,30 -3,46 отклонена 
T2 РТМ -0,34 -3,96 отклонена 
t9 РТМ -0,34 -4,00 отклонена 

 t0, РТМ – t0, ИК 

T1 
РТМ -0,06 -0,71 принята 
ИК -0,43 -5,27 отклонена 

T2 
РТМ 0,20 2,27 отклонена 
ИК -0,29 -3,32 отклонена 

t9 РТМ 0,06 0,62 принята 
ИК -0,27 -3,07 отклонена 

 

Полученные результаты показали, что во всех группах температура в аксиллярной области
и контрольных точках исследования имеет высокую степень прямой корреляции с изменениями
температуры в молочной железе. Более 75 % функциональных измерений, где не используется
температура в точке Т1, показали также высокую степень прямой корреляции с температурными
данными в точках ti, i = 0...8.

Интересные результаты показали функции следующего вида (табл. 3).

Таблица 3
Группа «Больные»

Датчик Параметр Коэффициенты корреляции в точках измерения температур 

   Датчик Коэффициент 
корреляции rB 

|Tнабл |  

РТМ T1 – t0 T1 РТМ 0,29 3,57 отклонена 
РТМ T1 – t1 T1 РТМ 0,01 0,09 принята 
РТМ T1 – t2 T1 РТМ 0,00 -0,03 принята 
РТМ T1 – t4 T1 РТМ 0,07 0,80 принята 
РТМ T1 – t5 T1 РТМ 0,12 1,38 принята 
РТМ T1 – t6 T1 РТМ -0,03 -0,34 принята 
РТМ T1 – t7 T1 РТМ -0,14 -1,66 отклонена 

 

Ясно, что взаимосвязь параметра Т1 с самим собой является 100 %-й (линейная зависи-
мость). В группе здоровых эта взаимосвязь сохраняется и для большинства функционально-
зависимых параметров (для РТМ-измерений 100 %). Однако в других группах пациентов эта
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зависимость исчезает (см. табл. 3). В связи с наличием того или иного заболевания молочной
железы влияние температуры в некоторых точках измерений молочной железы и ее независи-
мость от температуры в опорной точке T1 так велико, что взаимосвязь функций вида T1 – ti,
i = 0...8 с температурой в точке T1 теряется. Видим, что в ряде случаев коэффициент корреляции
B близок к нулю, что говорит о слабой зависимости между данными.

Выводы

Таким образом, полученные результаты показали, что для оценки термограмм молочной
железы имеют значение измерения температуры и в аксиллярной области и в контрольных точ-
ках. Измерения температур во всех точках молочной железы и температуры в контрольных
точках T1, T2, t9, и в аксилярной области t9 не являются взаимозаменяемыми и не дублируют друг
друга, так же нет возможности построения линейной регрессии для температур в точках ti, i = 0...8
от T1 для всех групп пациентов. Такая возможность может быть реализована только в группе
«Здоровые».

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-47-02475-р_поволжье_а).
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Abstract. The article is devoted to the development of mining methods and interpreting
medical thermometric data for breast diseases diagnostics. The methods of applied statistics
and artificial intelligence are successfully used to solve problems in medical diagnostics,
monitoring and forecasting. The problem of medical diagnostics has traditionally developed
two classes of systems, and different methods are put into their base. One class consists of
systems based on statistical models, and the other one – on mathematical ones. The foundation
of the latter is represented by mathematical algorithms involved in the search. There is usually
a partial correspondence between the symptoms of another patient and the symptoms previously
observed patients, the diagnoses of which are known. The knowledge of experts is at the core
systems of the second class. These algorithms operate on the patient information and knowledge
on diseases, presented in a form more or less close to the views of doctors (and described by
expert physicians), which is achieved due to the implicit or explicit use of ontologies of medical
diagnostics.

Key words: microwave radio thermometry, breast screening, correlation analysis,
malignant breast tumors.




